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RESUMO
O presente trabalho visa fundamentalmente a ca1ibração do
Long Counter de De Pangher, utilizado como padrão secundário, desti
nado a ca1ibração de monitores de neutrons com moderadores.
Empregou-se como padrão primário uma fonte de Am-Be de 5
Ci padronizada, em relação a taxa de emissão de neutrons, pelo mêto
do de ativação de um banho de sulfato de manganês.
Devido ao formato ci1indrico da fonte padrão, determinou-
se seu fator de anisotropia. Foram efetuados testes de reprodutibi
1idade do Long Counter e determinou-se experimenta1mente,pe10 mêt~
do do cone de sombra,os efeitos de espa1hamento no ambiente.
SUMMARY
SCHUCH, L.A. and SACHETT, I.A., 1985. Ca1ibration of the De Pangher
Long Counter used as Secondary Standard for Ca1ibration
of Neutron Moderator Detectors. Ciência e Natura,7:19-30y
In this work a De Pangher Long Counter used as a s-econdary
standard for ca1ibration of neutron moderador detect~ was ca1i
brated.
A 5 Ci Am-Be standard source ca1ibrated for neutron emis
sion rate by the manganese su1fate bath method was used as a primary
standard. Due to the cy1indrica1 shape of the standard source an
anisotropy factor was determined. The scattering effects were exp!
rimenta11y determined using the shadow cone method and reproducibi
1ity tests were a1so donne.
INTRODUÇM
Detetores com moderadores são amplamente utilizados em
proteção radiológica (1,2) para propósitos de ca1ibração de fontes
e monitores de neutrons. O "Long Counter" de De Pangher (PLC) que
pode ser empregado como padrão secundãrio, possui alta sensibi1ida
de para deteção de neutrons, resposta uniforme, estabilidade e exc!
lente di s,crimi nação ã radi ação gama.
A ca1ibração destes instrumentos ê feita princilpa1mente por
meio de fontes padróes de neutrons com o objetivo de determi~ar a
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sensibilidade por neutron incidente, calculada variando-se a distân
cia entre a fonte e o detetor e aplicando-se fórmulas semi-emplri
cas que incluem a emissão da fonte, fatores de espalhamento e par~
metros obedecendo a lei do inverso do quadrado da distância (3-9).
Uma versão deste "Long Counter" ~ o PLC - Modelo 111, que
u t í 1iza pol ie t i 1eno como moderador e possui um detetor para neutrons
t~rmicos do tipo BF3 blindado com polietileno borado e revestido
com alumlnio e câdmio.
SALAO DE BAIXO ESPALHAMENTO
Deve-se evitar tanto quanto posslvel a presença de mate
riais espalhadores nas vizinhanças do sistema fonte-detetor, de mo
do que a contribuição de espalhamento seja mlnima. O laboratório de
ve possuir grandes dimensões, ser constituldo de materiais de baixa
densidade e o sistema fonte-detetor posicionado o mais elevado po~
slvel do solo.
O sistema de calibração usado consiste de um conjunto de
trilhos com carrinhos para fonte e detetor, montados numa platafo!·
ma de 2,20 metros do nlvel do solo, num salão de baixo espalhame~
to de 7m X 18m X 6m, de paredes de madeira bastante fina.
Existem dois carrinhos com controle de parada automãtica
e manual, os quais podem ser posicionados em distâncias pr~-seleci~
nadas por meio de motores e c~lulas fotoel~tricas. O controle ~ fei
to por um circuito interno de televisão, de uma sala anexa, onde se
encontra o sistema de contagem. Outros três carrinhos são disponi
veis, sendo um deles empregado como suporte da f.onte, possuindo aco
plado um dispositivo para girã-la durante as medidas.
PROCEDIMENTO TEORICO
Para a calibração de monitores ê necessãrio conhecer-se o
valor real do campo em um ponto. A taxa de neutrons provenientes de
uma fonte puntual varia com a distância de acordo com a lei 1/r2.
Evidentemente esta lei não pode ser empregada devido a
forma não puntual da fonte e detetor, anisotropia da fonte e radia
ção espalhada no ambiente, sendo necessãrio a introdução de corre
ç ôe s .
Uma simples aproximação da taxa de contagem seria,
Y ; E Q [1
411 (R+A)2
Considerando a absorção de neutrons pelo ar e o fator de
anisotropia da fonte,
Y E
F Q.e-ER
411(R+A)2
pode ser utilizada somente quando a
[2J
A equação contribuição
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do espa1hamento na taxa de contagem for nula. Caso contrãrio, esta
contribuição pode ser considerada teoricamente de três modos distin
tos:
Introduzindo-se as expressões acima na equação [2],obtem-se
as fõrmu1as segundo as quais· as taxas de contagem, para as diferen
distâncias, podem ser determinadas:
K'.t-ERV = + $0
~
K'.t-ER Z
~+"R
K '.t-ER z
+ + $0
~ li
tes
sendo,
V
V'
e:
F
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A
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[3]
V [4]e
V [5]
Com es pa 1hamen to
K'.t-ER
~
determinado experimentalmente, segue que:
V'= [6]
a taxa de contagem,
a taxa de contagem com a contribuição de espa1hamento
subtralda,
a sensibilidade do detetor,
o fator de anisotropia,
a taxa de emissão da fonte,
a distância fonte-detetor,
o centro efetivo do detetor,
a seção de choque macroscõpica de absorção de neutrons
no ar e
Z$0 e "R os termos que consideram o espa1hamento.
A constante K' e definida pela seguinte relação:
K'=e:I..9
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De Pangher consi derou constante o espa 1hamento (3) isto ê,
Zs = $0. Hajna1 (4) ana1izou seus dados com base na equação geral
para transporte de neutrons, obtida por Lindenbaum (10). Atraves de
uma serie de simplificações feitas nesta equação, pode-se obter a
eq ua ção [5J.
OS parâmetros K', A, $0, Z são derivados dos dados exper~
mentais por meio de ajuste dos pares (Vi' Ri) às equações [3, 4],
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[5J e ~] pelo mitodo de mlnimos quadrados. Quatro programas comp~
tacionais foram utilizado~ para os ajustes. Em cada um dos progr~
mas foram considerados todos os pontos, eliminados os pontos mais
próximos da fonte, os pontos mais afastados da fonte e pontos extr~
mos, respectivamente. Este procedimento foi empregado para saber-se
o comportamento dos parâmetros calculados para diferentes distân
c ias.
A equaçâo [6J i utilizada quando o espalhamento i deter
minado experimentalmente utilizando-se um Cone de Sombra, obtendo-se
resultados mais estãveis para longas distâncias.
Este cone i constituldo de polietileno e revestido com
cãdmio, possuindo ângulo sólido adequado e comprimento suficiente
para assegurar a moderação e absorção completa dos neutrons incide~
teso Com o cone colocado entre a fonte e o detetor, o monitor dete
tarã somente a contribuição do espalhamento. Subtraindo-se esta con
tribuição da taxa de contagem total sem o cone, obtim-se a taxa de
contagem Y' da equação [6J.
REPRODUTIBIlIDADE DO "lONG COUNTER"
Foram feitos testes de reprodutibilidade do PlC com sua
fonte interna de Am-Be de 30 mCi. Os valores midios de contagem,bem
como seus desvios padrões para os diferentes dias, foram determin~
dos. Concluiu-se que as contagens para uma mesma sirie de medidas
diferem no mãximo 1%, confirmando resultados obtidos para outros
PlCs (3, 11, 12).
FATOR DE ANISOTROPIA DA FONTE
Em calibração de rotina, a fonte padronizada de forma -ci
lindrica i usada num pequeno suporte, com seu eixo na posição verti
cal e normal ã direção fonte-detetor.
A fonte de Am-Be de atividade 5 Ci foi considerada como
padrão primãrio. Devido a sua forma cillndrica, deterMinou-se seu
fator de anisiotropia (9). Por conveniência fabricou-se um suporte
especial" para medidas de anisi~tropia, no qual a fonte i orientada
horizontalmente, e são feitas contagens com PlC, com incremento an
guIar de rr/6 radianos. Medidas de anisiotropia foram feitas com a
face frontal do detetor BF3 do PlC a 80 cm da fonte.
A taxa de contagem do PlC, para um dado ângulo com o eixo
da fonte, ê F(e) e supõe-se que o numero de neutrons por radiano em
e i dado por p.F(e), onde P i um fator que corrige a leitura do PlC,
tornando possivel a determinação do numero de neutrons realmente emi
tidos pela fonte.
O numero de neutrons, dN, que estã sendo emitido pela fon
te, segundo um ângulo sólido dO, i definido por
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onde dn
dN = p.F(e) dn ,
211 sente) de .
Os neutrons emitidos entre zero e rt radianos é
N = 211 pI: F(e) sente) de. 7]
A taxa de emissão efetiva para a geometria utilizada, is
1l/2 éto é, e
N' = 411 P F(e)n/2.
Substituindo o fator da equação [7J e fazendo N'
[8J
NF, tem
-s e
I: F(e) sente) de
que é o fator de anisotropia da fonte de neutrons.
O fator F(e) utilizado na equação [9] é calculado atraves
de um po1in6mio determinado pelo ajuste de valores tabelados (Tab!
1a 1) usando o método de minimos quadrados (13) com um erro maXlmo
p ercen t ua l de 0,46. A função sente) foi expandida em série deTay1or.
Resolvendo-se a equação [9J encontrou-se um fator de anisotropia de
F [9J
1,0095.
Devido a isso, a taxa de emissão de neutrons pela fonte
serã considerada aproximadamente 1% maior do que o seu valor de p~
dronização.
TABELA 1. TAXAS DE CONTAGEM FORNECIDAS PELO PLC PARA OS DIFERENTES
ANGULOS ENTRE O EIXO DE SIMETRIA DA FONTE E DIREÇAO FONTE
-DETETOR.
ANGULO (Rd) c~s
0,0000
0,3490
0,6981
1,0471
1,3962
1,5707
1,7453
2,0943
2,4434
2,7925
3,1415
423,7
419,1
416,0
420,0
425,4
425,5
422,7
421,2
417,0
419,6
425,2
DISCUSSAO DOS RESULTADOS
Foram feitas 24 medidas desde 17,5 cm ate 345,5 cm de
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distância do eixo da fonte à face do detetor BF3, tomado como ponto
de referência.
Os valores de taxa de contagem para as fontes de Am-Be de
5 Ci e 1 Ci, foram obtidas com as contagens fixadas em 50.000 e
10.000 sem o cone de sombra e 10.000 e 3.000 com o cone de sombra.
A taxa de contagem de radiação de fundo foi desprezada por
ser insignificante comparada com as taxas de contagem devido às fontes.
Utilizou-se três programas computacionais para solucionar
as equações [3], [4J e [5J, respectivamente. Os dados de entrada são:
distâncias fonte-detetor, taxas de contagem, emissão da fonte corr~
da devido à anisotropia e seção de choque macroscõpica de absorção
de neutrons no ar. Como dados de saida são fornecidos os valores de
centro efetivo, sensibilidade do PLC e fatores de espalhamento.
Os valores de sensibilidade obtidos por estas equações es
tão representados nas Figuras 1, 2 e 3.
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Figura 1. Valores de sensibilidade do PLC, para a fonte de neutrons de Am-Be
(5 Ci), em função do numero de pontos utilizados no ajuste pela equa
ção 3. Retirou-se no ajuste, sucessivamente, pontos internos (curva Ar
e externos (curva B), com pontos de leitura tomados no intervalo entre
17,5 cm e 345,5 cm.
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Figura 2. Valores de sensibilidade do PLC, para a fonte de neutrons
de Am-Be (5 Ci), em função do numero de pontos uti 1 izados
no ajuste pela equação 4. Retirou-se no ajuste, suceSSlva
mente, pontos internos (curva A) e externos (curva B), com
pontos de leitura tomados no intervalo entre l7,5cm e345,5
cm.
o cãlculo da sensibilidade foi efetuado eliminando-se os
pontos mais prõximos da fonte (Curva A), os mais afastados (Curva B)
e os extremos.
Pela anãlise destas figuras
pal hamento Zs nas equações [3J, [4] e
as condições de espalhamento.
Os valores de 50, obtidos a partir do programa que
ciona a equação [3 foram subtrai dos dos valores de taxa de conta
gens medidas e efetuados novos ajustes, não-havendo variações subs
tanciais nos valores de ce~tro efetivo e sensibilidade.
verifica-se que o fator de e~
5] não satisfaz corretamente
sol u
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Figura 3. Valores de sensibilidade do PLC, para a fonte de neutrons
de Am-Be (5 Ci), em função do numero de pontos utilizados
no ajuste pela equação 5. Retirou-se no ajuste, sucessiva
mente, pontos internos (curva A) e externos (curva B),com
pontos de leitura tomados no intervalo entre l7,5cm e 345,5
cm.
Supõe-se a impossibilidade de ajuste por estas equações d~
vido ao espalhamento variar continuamente, não havendo regiões de
afastamento onde permaneça constante, como pode-se constatar pela
Figura 4.
Certamente, a causa desta variação continua é devido
espalhamento nas colunas de concreto do prédio, nos trilhos e
prõprio carrinho do "Long Counter".
Com o cone de sombra posicionado entre a fonte e o
tor, os valores de taxas de contagem de espalhamento para as
tes distancias são subtraidas daquelas sem o cone de sombra.
valores são ajustados de acordo com a equação ~J.
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Figura 4. Taxa de contagem de espalhamento para diferentes distân
cias fonte-detetor, utilizando-se o cone de sombra posl
cionado entre as fontes de neutrons e o PLC.
Os resultados obtidos são apresentados.na Tabela 2, para
a fonte de Am-Be de 5 Ci .
.Pela Figura 5 conclui-se que estes resultados de sensibl
lidade estão em concordância com os apresentados em bibliografia(2,
3, 9).
A partir desta análise, os valores de sensibilidade e cen
tro efetivo, tomados com referência ao espectro de fontes de Am-Be,
são
E = 3,6 ctg. -1 2n cm
A 13,3 cm
PADRONIZAÇÃO DE FONTES POR INTERMtDIO DO PADRÃO SECUND~RIO
A partir das considerações anteriores, pode-se padronizar
qualquer fonte de neutrons por intermédio do padrão secundário.
Foram feitos 4 programas computacionais, de acordo com as
equações [3]. [4]. [5] e [6], sendo que nesta ultima, a con t r í buj
ção do espalhamento ê determinada experimentalmente pelo uso do cone
de sombra.
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TABELA 2. RESULTADOS OBTIDOS PELA SOLUÇ~O DA EQUAÇ~O [6J PARA A FON
TE DE Am-Be 5 Ci.
Variando-se o limite inferior
12
11
10
9
8
7
6
102,5 - 345,5
114,5 - 345,5
128,5 - 345,5
144,5 - 345,5
161,5 - 345,5
180,5 - 345,5
201,5 - 345,5
0,33220
0,33134
0,33100
0,33149
0,33344
0,33651
0,34263
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
13,099
13,299
13,299
13,299
13,299
13,299
13,299
3,5987
3,5895
3,5857
3,5911
3,6122
3,7117
3,7117
Variando-se o limite superior
12
11
10
9
8
7
6
102,5 - 345,5
102,5 - 310,5
102,5 - 279,5
102,5 - 250,5
102,5 - 225,5
102,5 - 201,5
102,5 - 180,5
0,33220
0,33317
0,33319
0,33323
0,33331
0,33233
0,33247
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,19
0,18
13,099
13,209
13,299
13,299
13,299
13,299
13,299
3,5987
3,6093
3,6095
3,6100
3,6107
3,6002
3,6016
Variando-se os limites extremos
12
10
8
6
4
102,5 - 345,5
114,5 - 310,5
128,5 - 279,5
144,5 - 250,5
161,5 - 225,5
0,33220
0,33138
0,33101
0,33162
0,33437
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
13,099
13,299
13,299
13,299
13,299
3,5987
3,5899
3,5858
3,5924
3,6222
Figura 5.
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Valores de sensibilidade do PLC, para- a fonte de neutrons de~-Be(5Ci)
em função do nUmero de pontos utilizados no ajuste pela equaçao 6. Ret~
rou-se no ajuste, sucessivamente, pontos internos (curva A) e externos
(curva B), com pontos de leitura tomados no intervalo entre 105,5cm
e 345,5cm.
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Os dados de entrada são as distâncias, taxas de contagem,
sensibilidade e o centro efetivo.
Ao se padronizar qualquer fonte de Am-Be, os valores de E
e A uti 1 izados devem ser aqueles obtidos anteriormente. Para outras fon
tes de espectros diferentes, o valor da sensibilidade e considerado
o mesmo, jã que o PLC possui uma resposta praticamente constante, p~
ra neutrons de quaisquer energias.
O valor de A, sendo dependente da energia, deve ser obti
do tendo-se como base a relação de De Pangher (3) obtida pelo aju~
tamento de centro efetivo de diferentes fontes de neutrons,
A=7,7+l,lE [lOJ
onde, E e a energia media dos neutrons em MeV.
Na obtenção da equaçâo [lOJ a face frontal do detetor BF3'
a qual coincide com a face externa do moderador, e considerada como
referencia de distância e estã a 0,9 cm da blindagem de cãdmio.
No presente caso a referência de distância tambem e cons~
derada como sendo a face frontal do detetor BF3' porem e~tando a
2,1 cm da blindagem de cãdmio. Para uma fonte de Am-Be, com energia
.media de 4,4 MeV, os valores de A seriam 12,54 cm pela equação [lOJ
e 13,30 cm se calculado de acordo coma Tabela 2, havendo, portanto,
uma diferença de 0,76 cm. Supondo-se a inclinação da reta igual ãqu~
la obtida por De Pangher e adicionando-se a diferença de 0,76 cm na
equação [lOJ obtem-se
A=8,56+l,lE [llJ
Esta equação tambem poderia ser obtida somando-se 5,56 cm
aos valores de centro efetivo obtidos por Thompson (9).
Dos programas computacionais feitos, se utilizarã aquele
cuja equação melhor satisfazer as condições de espalhamento. Pela
anãlise anterior conclui-se que o programa relacionado com ã equ~
ção [6] e o que serã utilizado, para as condições do salão de baixo
espalhamento.
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